
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО Ь1АЛЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНЛДЗОР)

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 02 ноября 2010 года № ФСЗ 2010/08049

На медицинское изделие
Центрифуга лабораторная медицинская настольная ЦЛн-16 с 
микропроцессорной системой управления, с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано 
"Чанха Хианжи Центрифуг Инструмент Ко., ЛтдР', Китай,
CHANGSHA XIANGZHI CENTRIFUGE INSTRUMENT СО., LTD., No.37 Zhuma 
Lane, Wang Cheng Po  ̂ChaKgsha^ Hunan P.R.China

Производитель^
"Чанха Хианжи Центрифуг Инструмент Ко., Лтд.", Китай,
CHANGSHA XIANGZHI CENTRIFUGE INSTRUMENT СО., LTD., No.37 Zhuma 
Lane, Wang Cheng Po, Chahgsha, Hunan P.R.China

Место производства медицинского изделия
CHANGSHA XIANGZHI CENTRIFUGE INSTRUMENT CO., LTD., No.37 Zhuma 
Lane, Wang Cheng Po, Chahgsha, Hunan P.R.China

Номер регистрационного досье № 58113 от 30.08.2010

Вид медицинского изделия -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 4300

Настожцеё регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Роездравнадзора От 02 ноября 2010 года № 1025§-Пр/10 
и приказом от 30 декабря 2016 года № 15330 о замене 
допущено к обращению на территории РоссиискЬй Федерации
Заместитель руководителя Федеральной службы 
ПО надзору в сфере здравоохранения
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ

от 02 ноября 2010 года № ФСЗ 2010/08049
Лист 1

На медицинское изделие
Центрифуга лабораторная медицинская настольная ЦЛн-16 с микропроцессорной 
сйстемой управления, с принадлежностями:
1. Центрифзта лабораторная медицинская настольная Цлн-16.
2. Ротор угловой 12x0,5 ml:
2.1. Пробирки к роторам >т'ловьш - 60 пгг.
3. Ротор угловой 12x1,5 ml/2 ml:
3.1. Пробирки к роторам угловым - 60 шт.
4. Ротор угловой 10x5 ml:
4.1. Пробирки к роторам угловым - 50 шт.
5. Ротор угловой 12x10 ml: г
5.1. Пробирки к роторам угловым - 60 шт. ; '
6. Ротор угловой 6x50 ml:
6.1. Пробирки к роторам угловым - 30 шт.
7. Ротор угловой 24x1,5 ml /2,2 ml:
7.1. Пробирки к роторам угловым - 120 шт.
8. Ротор угловой 48x0,5 ml:
8.1. Пробирки к ротора.м угловым - 240 шт.
9. Ротор угловой 6x30 ml;
9.1. Пробирки к роторам угловым - 30 шт.
10. Ротор-крестовина 12x5 ml: У ■
10.1. Пробирки к ротору-крестовине - 60 шт.
11ринадлежности;
1. Ключ для ротора - 1 шт.
2. Съемник для ротора - 1 шт.
3. Крышка ротора -1 шт. ,
4. Кабель элекгропитания -1 шт.
5. Предохранитель 10A - 2 шт.
6; Руководство по эксплуатации - 1шт.

Приказом от 30 декабря 2016 года № 15330 о замене допущено к обращению на 
территории Российской Федерации.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения Д.Ю. Павлюков
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